
SPY M-A - 2020 200 mm x 200 mm / 
7.9 in. x 7.9 in.

170 mm x 170 mm / 
6.7 in. x 6.7 in.

SPY M-A - 2030 200 mm x 300 mm / 
7.9 in. x 12 in.

170 mm x 270 mm / 
6.7 in. x 10.6 in. 

®

Max A

SPYCRA Max A is a sterile adherent super absorbent dressing for  heavily exuding 
wounds. SPYCRA Max A is made of a breathable and waterproof nonwoven 

skin. 

SPYCRA Max A is indicated for management of moderate to high exuding 

surgical wounds.

1. Do not use SPYCRA Max A on dry or low exuding wounds, eyes, mucous 

2. SPYCRA Max A should not be used on persons with a known allergy or 

1. 

2. SPYCRA Max A can be used both as a primary dressing or as a secondary 
dressing. When used as a primary dressing, SPYCRA Max A  must be in 

SPYCRA Max A 

3. The frequency of changing dressing depends on the amount of exudates.
4. Dressing removal can be facilitated by moistening the dressing with saline 

5. 

1. Do not reuse. Do not use the dressing if the sterilized packaging is damaged 
or open.

2. Do not cut the dressing, the cover must remain intact.

Item Size dressing Size core

SPY M-A - 7575 75 mm x 75 mm /  
3.0 in. x 3.0 in.

50 mm x 50 mm / 
2.0 in. x 2.0 in.

SPY M-A - 1010 100 mm x 100 mm / 
3.9 in. x 3.9 in.

75 mm x 75 mm / 
3.0 in. x 3.0 in. 

SPY M-A - 1515 150 mm x 150 mm / 
5.9 in. x 5.9 in.

120 mm x 120 mm / 
4.7 in. x 4.7 in.

SPY M-A - 1520 150 mm x 200 mm / 
5.9 in. x 7.9 in.

120 mm x 170 mm / 
4.7 in. x 6.7 in. 

SPY M-A - 2020 200 mm x 200 mm / 
7.9 in. x 7.9 in.

170 mm x 170 mm / 
6.7 in. x 6.7 in.

SPY M-A - 2030 200 mm x 300 mm / 
7.9 in. x 12 in.

170 mm x 270 mm / 
6.7 in. x 10.6 in. 

ENG
Used symbols

Symbol Symbol

Use-by date

Batch code Do not re-use

Manufacturer

Manufacturing date Temperature limit

Medical device CE mark

Authorized 

the EU Ethylene oxide

Don't resterilize

Storage 
Please store SPYCRA Max under the room-temperature and 
protect SPYCRA Max from sunshine. 

Shelf life 3 years from date of manufacture

Importer
Reskin Medical NV.
Poort West-Limburg 1399; Industrieweg 114 -3980 Tessenderlo – België
Tel: +32 13 353624
Fax:+32 13 671368
Website: www.reskin.eu

Manufacturer
Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd.
North Shangxia Rd. Dongjiang Hi-tech Industry Park, 516005, Huizhou, P.R. China
Tel: +86-752-5302185, Fax: +86-752-5302020
Website: www.foryoumedical.com
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®

Max A
Beschreibung
SPYCRA Max A
zur Verwendung bei stark exsudierenden Wunden. SPYCRA Max A besteht 

was zu einer schnelleren Wundheilung führt. Das saugfähige Kissen sorgt für eine 

wird.

Anwendungen
SPYCRA Max A ist indiziert für die Behandlung von mäßig bis stark exsudierenden 

1. SPYCRA Max A nicht auf trockenen oder schwach exsudierenden Wunden, 
Augen, Schleimhäuten oder in Wundhöhlen verwenden, da der Verband 

-
des anwenden.

2. SPYCRA Max A sollte nicht bei Personen mit einer bekannten Allergie oder 
-

et werden.

Gebrauchsanweisung
1. Nachdem die Wunde gereinigt wurde, sollte die geeignete Größe des 

Verbandes gewählt werden, sodass eine ausreichende Überlappung der 
intakten Haut um den Wundrand gewährleistet ist.

2. SPYCRA Max A  kann sowohl als Primärverband als auch als Sekundärverband 
verwendet werden. Wenn SPYCRA Max A als Primärverband verwendet 

SPYCRA Max A 
kann aber zusätzliche Unterstützung durch einen Fixierverband oder einen 

3. 
4. 

Kochsalzlösung erleichtert werden.
5. 

entsorgen.

Vorsichtsmaßnahmen
1. Nicht wiederverwendbar. Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt 

2. 

DE
Produktverfügbarkeit

Größe Produkt Größe der 

SPY M-A - 7575 75 mm x 75 mm /  
3.0 in. x 3.0 in.

50 mm x 50 mm / 
2.0 in. x 2.0 in.

SPY M-A - 1010 100 mm x 100 mm / 
3.9 in. x 3.9 in.

75 mm x 75 mm / 
3.0 in. x 3.0 in. 

SPY M-A - 1515 150 mm x 150 mm / 
5.9 in. x 5.9 in.

120 mm x 120 mm / 
4.7 in. x 4.7 in.

SPY M-A - 1520 150 mm x 200 mm / 
5.9 in. x 7.9 in.

120 mm x 170 mm / 
4.7 in. x 6.7 in. 

Gebrauchte Symbolen

Symbol Erläuterung Symbol Erläuterung

Haltbarkeitsdatum Warnhinweis

Chargennummer Nicht 
wiederverwendbar

Hersteller
Siehe 
Gebrauchsanweisung

Datum des 
Herstellers

Lager-Temperatur

Medizinprodukt

Vertreter
Sterilisiert mit 
Ethylenoxid

Nicht resterilisieren

Lagerung
SPYCRA Max A  an einem kühlen, trockenen Ort und vor 

Sonnenlicht geschützt.

Haltbarkeit  3 Jahre ab Herstelldatum

Importeur

Reskin Medical NV.
Poort West-Limburg 1399; Industrieweg 114 -3980 Tessenderlo – België
Tel: +32 13 353624
Fax:+32 13 671368
Website: www.reskin.eu

Hersteller
Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd.
North Shangxia Rd. Dongjiang Hi-tech Industry Park, 516005, Huizhou, P.R. China
Tel: +86-752-5302185, Fax: +86-752-5302020
Website: www.foryoumedical.com
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3. The frequency of changing dressing depends on the amount of exudates.
4. Dressing removal can be facilitated by moistening the dressing with saline 

5. 

1. Do not reuse. Do not use the dressing if the sterilized packaging is damaged 
or open.

2. Do not cut the dressing, the cover must remain intact.
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2. SPYCRA Max A can be used both as a primary dressing or as a secondary 
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3. The frequency of changing dressing depends on the amount of exudates.
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Manufacturing date Temperature limit

Medical device CE mark

Authorized 

the EU Ethylene oxide

Don't resterilize

Storage 
Please store SPYCRA Max under the room-temperature and 
protect SPYCRA Max from sunshine. 

Shelf life 3 years from date of manufacture

Importer
Reskin Medical NV.
Poort West-Limburg 1399; Industrieweg 114 -3980 Tessenderlo – België
Tel: +32 13 353624
Fax:+32 13 671368
Website: www.reskin.eu

Manufacturer
Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd.
North Shangxia Rd. Dongjiang Hi-tech Industry Park, 516005, Huizhou, P.R. China
Tel: +86-752-5302185, Fax: +86-752-5302020
Website: www.foryoumedical.com

Issued 2022-05

®

Max A
Beschreibung
SPYCRA Max A
zur Verwendung bei stark exsudierenden Wunden. SPYCRA Max A besteht 

was zu einer schnelleren Wundheilung führt. Das saugfähige Kissen sorgt für eine 

wird.
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SPYCRA Max A ist indiziert für die Behandlung von mäßig bis stark exsudierenden 

1. SPYCRA Max A nicht auf trockenen oder schwach exsudierenden Wunden, 
Augen, Schleimhäuten oder in Wundhöhlen verwenden, da der Verband 

-
des anwenden.

2. SPYCRA Max A sollte nicht bei Personen mit einer bekannten Allergie oder 
-

et werden.
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1. Nachdem die Wunde gereinigt wurde, sollte die geeignete Größe des 

Verbandes gewählt werden, sodass eine ausreichende Überlappung der 
intakten Haut um den Wundrand gewährleistet ist.

2. SPYCRA Max A  kann sowohl als Primärverband als auch als Sekundärverband 
verwendet werden. Wenn SPYCRA Max A als Primärverband verwendet 

SPYCRA Max A 
kann aber zusätzliche Unterstützung durch einen Fixierverband oder einen 

3. 
4. 

Kochsalzlösung erleichtert werden.
5. 

entsorgen.

Vorsichtsmaßnahmen
1. Nicht wiederverwendbar. Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt 

2. 
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Produktverfügbarkeit

Größe Produkt Größe der 
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or open.

2. Do not cut the dressing, the cover must remain intact.
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5. 

1. Do not reuse. Do not use the dressing if the sterilized packaging is damaged 
or open.

2. Do not cut the dressing, the cover must remain intact.

Item Size dressing Size core

SPY M-A - 7575 75 mm x 75 mm /  
3.0 in. x 3.0 in.

50 mm x 50 mm / 
2.0 in. x 2.0 in.

SPY M-A - 1010 100 mm x 100 mm / 
3.9 in. x 3.9 in.

75 mm x 75 mm / 
3.0 in. x 3.0 in. 

SPY M-A - 1515 150 mm x 150 mm / 
5.9 in. x 5.9 in.

120 mm x 120 mm / 
4.7 in. x 4.7 in.

SPY M-A - 1520 150 mm x 200 mm / 
5.9 in. x 7.9 in.

120 mm x 170 mm / 
4.7 in. x 6.7 in. 

SPY M-A - 2020 200 mm x 200 mm / 
7.9 in. x 7.9 in.

170 mm x 170 mm / 
6.7 in. x 6.7 in.

SPY M-A - 2030 200 mm x 300 mm / 
7.9 in. x 12 in.

170 mm x 270 mm / 
6.7 in. x 10.6 in. 

ENG
Used symbols

Symbol Symbol

Use-by date

Batch code Do not re-use

Manufacturer

Manufacturing date Temperature limit

Medical device CE mark

Authorized 

the EU Ethylene oxide

Don't resterilize

Storage 
Please store SPYCRA Max under the room-temperature and 
protect SPYCRA Max from sunshine. 

Shelf life 3 years from date of manufacture

Importer
Reskin Medical NV.
Poort West-Limburg 1399; Industrieweg 114 -3980 Tessenderlo – België
Tel: +32 13 353624
Fax:+32 13 671368
Website: www.reskin.eu

Manufacturer
Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd.
North Shangxia Rd. Dongjiang Hi-tech Industry Park, 516005, Huizhou, P.R. China
Tel: +86-752-5302185, Fax: +86-752-5302020
Website: www.foryoumedical.com
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®

Max A
Beschreibung
SPYCRA Max A
zur Verwendung bei stark exsudierenden Wunden. SPYCRA Max A besteht 

was zu einer schnelleren Wundheilung führt. Das saugfähige Kissen sorgt für eine 

wird.

Anwendungen
SPYCRA Max A ist indiziert für die Behandlung von mäßig bis stark exsudierenden 

1. SPYCRA Max A nicht auf trockenen oder schwach exsudierenden Wunden, 
Augen, Schleimhäuten oder in Wundhöhlen verwenden, da der Verband 

-
des anwenden.

2. SPYCRA Max A sollte nicht bei Personen mit einer bekannten Allergie oder 
-

et werden.

Gebrauchsanweisung
1. Nachdem die Wunde gereinigt wurde, sollte die geeignete Größe des 

Verbandes gewählt werden, sodass eine ausreichende Überlappung der 
intakten Haut um den Wundrand gewährleistet ist.

2. SPYCRA Max A  kann sowohl als Primärverband als auch als Sekundärverband 
verwendet werden. Wenn SPYCRA Max A als Primärverband verwendet 

SPYCRA Max A 
kann aber zusätzliche Unterstützung durch einen Fixierverband oder einen 

3. 
4. 

Kochsalzlösung erleichtert werden.
5. 

entsorgen.

Vorsichtsmaßnahmen
1. Nicht wiederverwendbar. Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt 

2. 

DE
Produktverfügbarkeit

Größe Produkt Größe der 

SPY M-A - 7575 75 mm x 75 mm /  
3.0 in. x 3.0 in.

50 mm x 50 mm / 
2.0 in. x 2.0 in.

SPY M-A - 1010 100 mm x 100 mm / 
3.9 in. x 3.9 in.

75 mm x 75 mm / 
3.0 in. x 3.0 in. 

SPY M-A - 1515 150 mm x 150 mm / 
5.9 in. x 5.9 in.

120 mm x 120 mm / 
4.7 in. x 4.7 in.

SPY M-A - 1520 150 mm x 200 mm / 
5.9 in. x 7.9 in.

120 mm x 170 mm / 
4.7 in. x 6.7 in. 

Gebrauchte Symbolen

Symbol Erläuterung Symbol Erläuterung

Haltbarkeitsdatum Warnhinweis

Chargennummer Nicht 
wiederverwendbar

Hersteller
Siehe 
Gebrauchsanweisung

Datum des 
Herstellers

Lager-Temperatur

Medizinprodukt

Vertreter
Sterilisiert mit 
Ethylenoxid

Nicht resterilisieren

Lagerung
SPYCRA Max A  an einem kühlen, trockenen Ort und vor 

Sonnenlicht geschützt.

Haltbarkeit  3 Jahre ab Herstelldatum

Importeur

Reskin Medical NV.
Poort West-Limburg 1399; Industrieweg 114 -3980 Tessenderlo – België
Tel: +32 13 353624
Fax:+32 13 671368
Website: www.reskin.eu

Hersteller
Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd.
North Shangxia Rd. Dongjiang Hi-tech Industry Park, 516005, Huizhou, P.R. China
Tel: +86-752-5302185, Fax: +86-752-5302020
Website: www.foryoumedical.com
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Sterile barrier system

Don't use if package is damaged

Sterilverpackung

Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist

SPY M-A - 2020 200 mm x 200 mm / 
7.9 in. x 7.9 in.

170 mm x 170 mm / 
6.7 in. x 6.7 in.

SPY M-A - 2030 200 mm x 300 mm / 
7.9 in. x 12 in.

170 mm x 270 mm / 
6.7 in. x 10.6 in. 

®

Max A

SPYCRA Max A is a sterile adherent super absorbent dressing for  heavily exuding 
wounds. SPYCRA Max A is made of a breathable and waterproof nonwoven 

skin. 

SPYCRA Max A is indicated for management of moderate to high exuding 

surgical wounds.

1. Do not use SPYCRA Max A on dry or low exuding wounds, eyes, mucous 

2. SPYCRA Max A should not be used on persons with a known allergy or 

1. 

2. SPYCRA Max A can be used both as a primary dressing or as a secondary 
dressing. When used as a primary dressing, SPYCRA Max A  must be in 

SPYCRA Max A 

3. The frequency of changing dressing depends on the amount of exudates.
4. Dressing removal can be facilitated by moistening the dressing with saline 

5. 

1. Do not reuse. Do not use the dressing if the sterilized packaging is damaged 
or open.

2. Do not cut the dressing, the cover must remain intact.

Item Size dressing Size core

SPY M-A - 7575 75 mm x 75 mm /  
3.0 in. x 3.0 in.

50 mm x 50 mm / 
2.0 in. x 2.0 in.
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3.9 in. x 3.9 in.
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3.0 in. x 3.0 in. 
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5.9 in. x 5.9 in.

120 mm x 120 mm / 
4.7 in. x 4.7 in.

SPY M-A - 1520 150 mm x 200 mm / 
5.9 in. x 7.9 in.

120 mm x 170 mm / 
4.7 in. x 6.7 in. 
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7.9 in. x 7.9 in.

170 mm x 170 mm / 
6.7 in. x 6.7 in.

SPY M-A - 2030 200 mm x 300 mm / 
7.9 in. x 12 in.

170 mm x 270 mm / 
6.7 in. x 10.6 in. 

ENG
Used symbols

Symbol Symbol

Use-by date

Batch code Do not re-use

Manufacturer

Manufacturing date Temperature limit

Medical device CE mark

Authorized 

the EU Ethylene oxide

Don't resterilize

Storage 
Please store SPYCRA Max under the room-temperature and 
protect SPYCRA Max from sunshine. 

Shelf life 3 years from date of manufacture

Importer
Reskin Medical NV.
Poort West-Limburg 1399; Industrieweg 114 -3980 Tessenderlo – België
Tel: +32 13 353624
Fax:+32 13 671368
Website: www.reskin.eu

Manufacturer
Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd.
North Shangxia Rd. Dongjiang Hi-tech Industry Park, 516005, Huizhou, P.R. China
Tel: +86-752-5302185, Fax: +86-752-5302020
Website: www.foryoumedical.com
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Beschreibung
SPYCRA Max A
zur Verwendung bei stark exsudierenden Wunden. SPYCRA Max A besteht 

was zu einer schnelleren Wundheilung führt. Das saugfähige Kissen sorgt für eine 

wird.

Anwendungen
SPYCRA Max A ist indiziert für die Behandlung von mäßig bis stark exsudierenden 

1. SPYCRA Max A nicht auf trockenen oder schwach exsudierenden Wunden, 
Augen, Schleimhäuten oder in Wundhöhlen verwenden, da der Verband 

-
des anwenden.

2. SPYCRA Max A sollte nicht bei Personen mit einer bekannten Allergie oder 
-

et werden.

Gebrauchsanweisung
1. Nachdem die Wunde gereinigt wurde, sollte die geeignete Größe des 

Verbandes gewählt werden, sodass eine ausreichende Überlappung der 
intakten Haut um den Wundrand gewährleistet ist.

2. SPYCRA Max A  kann sowohl als Primärverband als auch als Sekundärverband 
verwendet werden. Wenn SPYCRA Max A als Primärverband verwendet 

SPYCRA Max A 
kann aber zusätzliche Unterstützung durch einen Fixierverband oder einen 

3. 
4. 

Kochsalzlösung erleichtert werden.
5. 

entsorgen.

Vorsichtsmaßnahmen
1. Nicht wiederverwendbar. Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt 

2. 
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Produktverfügbarkeit

Größe Produkt Größe der 

SPY M-A - 7575 75 mm x 75 mm /  
3.0 in. x 3.0 in.

50 mm x 50 mm / 
2.0 in. x 2.0 in.
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3.9 in. x 3.9 in.

75 mm x 75 mm / 
3.0 in. x 3.0 in. 
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4.7 in. x 4.7 in.

SPY M-A - 1520 150 mm x 200 mm / 
5.9 in. x 7.9 in.

120 mm x 170 mm / 
4.7 in. x 6.7 in. 

Gebrauchte Symbolen

Symbol Erläuterung Symbol Erläuterung

Haltbarkeitsdatum Warnhinweis

Chargennummer Nicht 
wiederverwendbar

Hersteller
Siehe 
Gebrauchsanweisung

Datum des 
Herstellers

Lager-Temperatur

Medizinprodukt

Vertreter
Sterilisiert mit 
Ethylenoxid

Nicht resterilisieren

Lagerung
SPYCRA Max A  an einem kühlen, trockenen Ort und vor 

Sonnenlicht geschützt.

Haltbarkeit  3 Jahre ab Herstelldatum

Importeur

Reskin Medical NV.
Poort West-Limburg 1399; Industrieweg 114 -3980 Tessenderlo – België
Tel: +32 13 353624
Fax:+32 13 671368
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Sterile barrier system

Don't use if package is damaged

Sterilverpackung

Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist

Beschreibung
SPYCRA Max ist ein steriler, nicht-ha� ender, superabsorbierender 
Verband zur Verwendung bei stark exsudierenden Wunden. SPYCRA 
Max besteht aus einer atmungsak� ven und wasserdichten Vlies-
stoff schicht, einem superabsorbierenden Polster und einer feuch-
� gkeitsregulierenden Gewebeschicht. Der mehrschich� ge Au� au 
erleichtert das Flüssigkeitsmanagement und sorgt für ein op� males, 
feuchtes Wundmilleu, was zu einer schnelleren Wundheilung führt. 
Das saugfähige Kissen sorgt für eine hervorragende Absorp� on und 
schließt Exsudate ein, wodurch das Risiko einer Mazera� on und 
eine Schädigung der Haut in der Wundumgebung minimiert wird.

Anwendung
SPYCRA Max ist indiziert für die Behandlung von mäßig bis stark 
exsudierenden Wunden, einschließlich Beingeschwüren, Druck-
geschwüren, diabe� schen Fußgeschwüren und Wunddehiszenzen 
nach chirurgischen Eingriff en.

Kontraindika� onen
1. SPYCRA Max nicht auf trockenen oder schwach exsudierenden 

Wunden, Augen, Schleimhäuten oder in Wundhöhlen verwen-
den, da der Verband während der Absorp� on anschwillt. Nicht 
bei Verbrennungen dri� en Grades anwenden.

2. SPYCRA Max sollte nicht bei Personen mit einer bekannten All-
ergie oder Überempfi ndlichkeit gegen den Verband oder seine 
Bestandteile verwendet werden.

Gebrauchsanweisung
1. Nachdem die Wunde gereinigt wurde, sollte die geeignete Grö-

ße des Verbandes gewählt werden, sodass eine ausreichende 
Überlappung der intakten Haut um den Wundrand gewährleis-
tet ist.

2. SPYCRA Max kann sowohl als Primärverband als auch als Sekun-
därverband verwendet werden. Wenn SPYCRA Max als Primär-
verband verwendet wird, muss es in engem Kontakt mit dem 
Wundbe�  liegen, um sicherzustellen, dass die Wundfl üssigkeit 
absorbiert wird. SPYCRA Max ist nicht ha� end und muss mit zu-
sätzlicher Unterstützung durch einen Fixierverband oder einen 
leichten bis mi� elschweren Kompressionsverband fi xiert wer-
den.

3. Die Häufi gkeit des Verbandwechsels hängt von der Menge des 
Exsudats ab.

4. Das En� ernen des Verbandes kann durch Befeuchten des Ver-
bandes mit Kochsalzlösung erleichtert werden.

5. Unter Beachtung der örtlichen Vorschri� en als kontaminierter 
Abfall zu entsorgen.

Vorsichtsmaßnahmen
1. Nicht wiederverwendbar. Nicht verwenden, wenn Verpackung 

beschädigt oder geöff net.
2. Wundaufl age nicht zuschneiden


